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.Deberian sustituir las agujas histologicas de
puncion guiada por ecoendoscopia a las agujas
de citologia?: “Another brick in the wall?”’

Desde su descripcion inicial alld por el afio 1992 (1), la citologia obtenida mediante
puncidén guiada por ecoendoscopia (USE-PAAF) ha ido ganando en importancia hasta
hacerse la técnica de eleccidn para estadificar y obtener muestras de adenopatias y
organos adyacentes al tubo digestivo (2). La sensibilidad de la USE-PAAF depende
en gran medida de la presencia de un citopat6logo en la sala durante la puncién.
Una evaluacion rdpida “in situ” de la muestra obtenida mediante USE (denominada
mediante el acronimo “ROSE” en la literatura anglosajona), permite aumentar la pre-
cisién diagndstica y reducir la tasa de muestras insuficientes o no diagndsticas (3-5).
Por desgracia, el estudio citopatolégico de las muestras obtenidas es por regla general
dificil, requiriendo un patélogo con una experiencia considerable y lamentablemente
la disponibilidad de ROSE por un citopatélogo con una formacién especifica para
las muestras de USE-PAAF es en ocasiones imposible (6). Este problema ha limi-
tado en cierta medida la expansién de la USE-PAAF en hospitales con menor grado
de especializacion y en ciertos paises, debido a la falta de expertos en este tipo de
citopatologia, lo que condiciona en ciertas ocasiones una precision diagndstica baja
y como consecuencia una sensacion de poca utilidad de la USE-PAAF (7.,8).

Esta limitacién tan importante de la USE-PAAF podria solventarse en teoria
mediante la utilizacién de agujas que proporcionen muestras de tejido para su estudio
histolégico. La obtencién de un cilindro de tejido con una arquitectura conservada
es, ademads, esencial para diagnosticar y caracterizar adecuadamente determinadas
neoplasias, tales como linfoma o tumores del estroma gastrointestinal. Ademas, las
muestras de tejido estudiadas por histologia nos permiten: a) realizar estudio y tincién
inmunohistoquimica de la muestra, lo que aumentard las posibilidades de hacer un
adecuado diagndstico diferencial; b) establecer un diagndstico especifico en ciertas
enfermedades benignas que son dificilmente caracterizables mediante una muestra
de citologia. De esta forma se podria evitar a los pacientes la realizacién de pruebas
mads invasivas y de mayor riesgo destinadas a la obtencién de biopsias, o incluso
prescindir de seguimientos posteriores innecesarios que ademas conllevan un elevado
gasto sanitario; y ¢) obtener material tisular para almacenamiento o cultivo celular, lo
que puede ser de gran utilidad para dirigir de forma individualizada los tratamientos
en ciertos tipos de cdnceres del tracto gastrointestinal (9-11).

La posibilidad de obtener fragmentos de tejido para su estudio histolégico mediante
las agujas de puncidn se ha evaluado en diferentes estudios (12-14). Se han evaluado
agujas de histologia tipo “trucut” que son compatibles con un ecoendoscopio (USE-
FNB), entre ellas la aguja Quick-Core®, pero no han demostrado mejores resultados
que las agujas de USE-PAAF (15-17). En estos dltimos afios también se ha evaluado
la técnica denominada “obtencion de tejido mediante aspiracion” (USE-FNTA), que
consiste en utilizar agujas de puncién convencionales y generalmente de gran cali-
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bre (19 Gauge) y emplear aspiracién continua sin fiador, con la intencién de obtener
tejido para su estudio histolégico (21-23). Desde hace pocos aifios, disponemos de
unas nuevas agujas fenestradas (p. ej. Procore®), que estan disenadas especificamente
para obtener muestras histoldgicas y que estin disponibles en diferentes tamafos
(19G, 22G y 25G) (24-27). Se ha publicado en los dltimos afios un estudio multicén-
trico, en el que se evaluaba la experiencia inicial con la aguja histolégica Procore®
de 19G y que mostrd unos resultados excelentes (24). Sin embargo, desde entonces
no se han vuelto a publicar otros estudios sobre este tema.

En este ndmero de la Revista Espaiiola de Enfermedades Digestivas, Iglesias-
Garcia y cols. (28) publican su experiencia con este tipo de agujas en un tnico centro.
Este estudio pretende ayudarnos a mejorar nuestro conocimiento sobre las agujas
ecoendoscdpicas de histologia en sus diferentes tamafios. Para ello, los autores rea-
lizan una revisién de su experiencia, en un periodo de 18 meses, utilizando la aguja
Procore® de 19G (USE-FNB) para biopsiar lesiones sélidas adyacentes a la pared
del tubo digestivo. En ese periodo de tiempo realizan 494 punciones guiadas por
ecoendoscopia, de las cuales 87 (17,6 %) fueron USE-FNB realizadas con la aguja
Procore® de 19G. En 18 pacientes (20,7 %) la USE-FNB se realiz6 desde el duodeno,
que es una localizacion dificil para utilizar esta aguja de gran calibre. El hecho de que
el ecoendoscopio tenga que estar flexionado en su extremo distal al explorar desde
el duodeno, hace que la aguja también este doblada, por lo que pasa con dificultad
por el canal del ecoendoscopio y es dificil retirar el fiador, tal y como se confirma
en los resultados del estudio. Sin embargo, a pesar de estas dificultades los autores
muestran en el mismo que se pudo realizar la USE-FNB en todos los casos de forma
satisfactoria. Conviene destacar también que los autores fueron capaces de alcanzar
un excelente 95,4 % de precision diagndstica mediante la realizacion de un tnico
pase con esta aguja.

La lectura de este estudio nos plantea ciertas preguntas y consideraciones al respecto
que pasamos a exponer a continuacién. La primera y mas importante, en nuestra opi-
nidn, es saber en qué pacientes deberfamos considerar que la USE-FNB es la técnica
de eleccidn para la obtencién de tejido. En este estudio, realizado en un tnico hospital,
los autores no definen cudles eran los criterios de seleccién que empleaban para decidir
realizar una USE-FNB con una aguja Procore® de 19G, que por otro lado representaba
aproximadamente una sexta parte (17,6 %) de las punciones realizadas en el periodo
del estudio. Al evaluar esta cohorte de pacientes con detenimiento, parece claro que los
autores elegian realizar USE-FNB con una aguja Procore® de 19G en aquellos casos en
los que antes de realizar la prueba era bastante probable que hubiera que hacer estudio
inmunohistoquimico para alcanzar el diagndstico final. Este criterio de seleccion es
similar al publicado en estudios previos como el de Larghi y cols. en investigaciones
sobre la utilidad de la técnica de USE-FNTA (21). Por otro lado, nos gustaria resaltar
que existen publicaciones recientes que propugnan seguir un algoritmo para las USE-
FNTA segun la disponibilidad de ROSE o no; cuando hay ROSE disponible, se acon-
sejaria utilizar agujas de 25G o 22G, y si no hubiera ROSE aconsejan utilizar agujas
de 19G (29). Esta dltima opcién permitiria obtener muestras de tejido para su estudio
histolégico. Los autores también recomendaban en dicha publicacién el uso selectivo
de unas agujas de puncidn u otras segun la via que se emplee para la puncién: a) trans-
esofdgica, transgdstrica o transrectal: cualquier tipo de aguja de puncion de 19G; y b)
transduodenal: aguja 19G Flex (Boston Scientific), por su mayor flexibilidad y mas
facil manejo en el duodeno (30). No obstante, estas recomendaciones no estdn basadas
en la evidencia y carecemos de estudios que comparen directamente los diferentes tipos
de agujas existentes. En realidad, como se nos muestra en el presente estudio y en el
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multicéntrico anterior, la aguja Procore de 19G® obtiene unos resultados excelentes
cuando se utiliza por via duodenal por ecoendoscopistas expertos, tanto con respecto
a su éxito técnico como a su precision diagndstica (24,28). A pesar de estos excelentes
resultados, el uso de una aguja u otra, suele relacionarse con las preferencias y gustos
del ecoendoscopista. Es 16gico pensar que algunos de los cambios propuestos en este
nuevo algoritmo se irdn introduciendo poco a poco en los préximos afios, a medida
que vayan apareciendo datos sobre la adecuacion de las muestras y la precision diag-
néstica que alcanzan la citologia, el bloque celular y el cilindro de tejido, a la hora de
obtener marcadores moleculares o cultivos de células que permitan realizar andlisis
de sensibilidad a distintos agentes quimioterapicos, lo que permitird guiar de forma
individualizada los tratamientos contra el cdncer. Este proceso va a precisar de una
estrecha colaboracién con patélogos expertos en este tema.

Otro punto importante es saber cudl es la mejor manera de procesar las muestras
obtenidas mediante USE-FNB (30). Tal y como sefiala Iglesias-Garcia y cols. (28),
en el estudio multicéntrico que evaluaba la aguja Procore® de 19G (24) los diferen-
tes centros participantes procesaban las muestras sin seguir un protocolo uniforme
de recuperacion del tejido de la aguja (unos introducian el fiador, otros inyectaban
suero salino) o preparacion de la muestra previa a su procesamiento en el laboratorio
de anatomia patoldgica (las muestras se fijaban en formalina o en una preparacién
liquida denominada ThinPrep® [Hologic Corp, Bedford, MA]). Es interesante des-
tacar que en un estudio de reciente publicacion, los 5 patdlogos expertos tenian una
excelente o muy alta (91,2 %) concordancia entre ellos, a la hora de cuantificar si la
muestra obtenida era adecuada (Fleiss Kappa de 0,73; 95 % IC: 0,61-0,81) (31). Esto
nos sugiere que las distintas formas de procesar las muestras obtenidas con la aguja
Procore® no deberian afectar a la calidad de la muestra obtenida. Sin embargo, seria
deseable realizar estudios en un futuro disefiados a responder la cuestion de cudl es
la mejor manera de procesar este tipo de muestras y estandarizar este tipo de actua-
ciones. Estos protocolos de actuacion ayudarian ademds a hacer mas comparables los
resultados de los distintos centros y los diferentes tipos de agujas.

Por tltimo, nos surge la pregunta de por qué se ha tardado tanto tiempo desde la
publicacién de los excelentes resultados del estudio multicéntrico con la aguja Pro-
core® 19G hasta esta segunda publicacién. Una explicacién podria ser el temor de los
ecoendoscopistas a usar una aguja de biopsia de gran calibre, lo que en teoria podria
aumentar la tasa de complicaciones o incluso dafiar el ecoendoscopio. Sin embargo,
los estudios publicados con agujas de citologia de 19G no han mostrado mas compli-
caciones, independientemente del disefio de la misma o de la casa comercial. Por otro
lado, la falta de estudios en los que se evalie la aguja de Procore® 19G quizés sélo
nos estd diciendo que debemos cambiar nuestra forma de pensar y buscar el mejor
tipo de aguja (quizds agujas de menor calibre), buscar aquella que nos permita obte-
ner suficiente tejido para poder realizar todos los estudios de diagndstico citolégico/
histolégico necesarios para obtener un diagndstico correcto y que ayuden a realizar
un tratamiento individualizado en cada paciente. Esa aguja ideal deberia ser igual-
mente Util para el ecoendoscopista experto y para aquellos con menor experiencia.
Creemos firmemente que es necesario establecer una estrecha colaboracion entre
ecoendoscopistas y patélogos y desde aqui animamos a ello, ya que consideramos
que es de una importancia capital esta colaboracion para poder desarrollar una aguja
de USE-FNB que sea ideal.

La cuestion de si todos los esfuerzos realizados, en este y en otros estudios simi-
lares, serdn suficientes para cambiar en los préximos afios nuestra practica clinica
ecoendoscépica de citologia a histologia, estd ain por resolver. Sin embargo, lo que
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es meridianamente claro es que articulos como el de Iglesias-Garcia y cols. (28)
representan otro paso mads, otro “brick in the wall”, que ayudard sin lugar a dudas
a aumentar nuestro conocimiento sobre este tema. Estos pasos son requisito indis-
pensable para que la USE-FNB llegue a ser algo habitual en nuestra practica clinica.
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