1130-0108/2007/99/6/359-367
REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Copyright © 2007 ARAN EDICIONES, S. L.

REV Esp ENFERM DIG (Madrid)
Vol. 99, N.° 6, pp. 359-367, 2007

Cartas al Director

El aceite de oliva es un excelente lubricante
para el dilatador tipo Witzel

Palabras clave: Aceite de oliva. Dilatador tipo Witzel. Acala-
sia.

Key words: Olive oil. Witzel dilator. Achalasia.

Sr. Director:

La acalasia esofdgica puede tratarse de manera efectiva me-
diante la dilatacién neumadtica con baldn. El procedimiento debe
realizarse bajo control fluoroscopico cuando se emplea un dilata-
dor tipo Rigiflex® (Boston Scientific Corp, Boston, Massachu-
setts). Sin embargo, el procedimiento escrito por Witzel (1) se lle-
va a cabo mediante un balén de dilatacién de poliuretano que se
ajusta sobre un endoscopio (MTW Endoskopie- Wesel, Alema-
nia), con vision directa continua, con una técnica de dos minutos
de duracion que permite una adecuada colocacion del balon de di-
latacién. Este procedimiento se ha empleado en todo el mundo
desde su primera descripcion, con eficacia comparable a otros
métodos no quirdrgicos.

En nuestra unidad hemos tratado la achalasia mediante
este dilatador sin complicaciones graves. El protocolo de di-
latacién de 2 minutos a 200 mmHg ha demostrado resultados
satisfactorios, similares a los previamente descritos (2,3). No
obstante, es frecuente que se produzcan dafos en el endosco-
pio cuando se extrae el mismo del sobretubo de poliuretano
sobre el que va montado el balon. Los lubricantes de diferen-
tes casas comerciales que se utilizan en las unidades de en-
doscopia deben permitir un adecuado posicionamiento del
balén en el esfinter esofagico inferior, e impedir dafios a la
cubierta de neopreno de la punta del endoscopio cuando se
extrae el mismo del interior del sobretubo. No asi, con relati-
va frecuencia la extraccién del endoscopio resulta dificulto-

sa, y provoca en dafos al endoscopio que suelen consistir en
fisuras del mismo que ocasionan fugas, con un potencial ries-
go de averias graves si no se advierten adecuadamente. Asi-
mismo, los lubricantes comerciales suelen ocasionar proble-
mas de vision cuando se adhieren a la éptica del endoscopio,
con cierta dificultad para su lavado durante la dilatacién en
algunos casos.

Por estos motivos probamos el aceite de oliva como lubricante
en este procedimiento. El aceite de oliva es un aceite vegetal iner-
te estable quimicamente a temperaturas extremas, no lesivo para
la mucosa del tubo digestivo, y un elemento esencial de la dieta
mediterrdnea. Se emplea ampliamente en gastronomia, y también
en cosmética e industrialmente, pero no como lubricante con fines
médicos.

En nuestra préctica instilamos 2 ml de aceite de oliva en el
tubo de poliuretano del balén de dilatacion moviéndolo en varias
ocasiones de arriba abajo con ambos extremos taponados para
conseguir su difusiéon homogénea por la superficie interna del so-
bretubo. Después, una o dos gotas de aceite se vierten sobre la
punta del endoscopio, inmediatamente antes de introducirla en el
sobretubo. Entonces deslizamos suavemente el endoscopio en el
interior del tubo de poliuretano, sin que se hayan producido dafios
a la punta del endoscopio, permitiendo una limpieza sencilla de la
optica mediante una gasa. Tras la dilatacién, otras dos gotas de
aceite se vierten sobre la punta de neopreno del endoscopio, per-
mitiendo una extraccién del mismo suave y sin averias. Hemos
empleado este método en las ultimas diez dilataciones con resul-
tados similares y sin averfas ni efectos adversos asociados, con un
procedimiento que resulta limpio y barato.

En conclusidn, el aceite de oliva es un lubricante seguro y
efectivo para el balon de dilatacion tipo Witzel, que permite evitar
dafios al endoscopio y una vision y posicionamiento dptimos del
dilatador.

E. Redondo Cerezo, C. J. Gomez Ruiz, N. Sanchez
Manjavacas y M. Viifiuelas

Seccion de Aparato Digestivo. Hospital General Virgen de la
Luz. Cuenca
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