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RESUMEN

Introduccién: Los implantes inmediatos postextraccién tienen un éxito variable segun diferentes
autores entre un 92,7% y 98,0%. Su principal indicacién es la sustitucién de dientes susceptibles de
extraccién. Su ventaja principal es la de acortar el tiempo de tratamiento rehabilitador y evitar una
segunda cirugia. Como inconveniente destaca el requerir, generalmente, técnicas de regenera-
cién tisular guiada.

Material y método: 60 implantes Naturactis de Euroteknika (Euroteknika Groupe, Sallanches — Fran-
cia) fueron colocados de forma inmediata postextracciéon siguiendo un protocolo clinico de actua-
cién. 33 pacientes fueron incluidos en este estudio en base a unos criterios de inclusién. Se analiza-
ron variables clinicas (edad, sexo y habitos téxicos), quirargicos (torque de insercidn, evaluaciéon
periodontal, estabilidad con Ostell) radiolégicos (pérdida ésea crestal). Todos ellos fueron analiza-
dos 10 meses vista. Se evitaron las descargas mucoperidsticas en todos los casos.

Resultados: Los implantes colocados obtuvieron un torque de insercién >35 Nm tras su colocacion
asi como unos valores >63 ISQ de Ostell. El protocolo quirurgico fue satisfactorio por los operado-
res. 4 implantes del total fracasaron de forma temprana (<1 mes). Se constatd ausencia de pérdida
6sea crestal en los primeros 6 meses de su colocacién. La cicatrizacion y postoperatorio fue satis-
factoria con ausencia de complicaciones.

PALABRAS CLAVE: Implantes dentales, implantes inmediatos, postextraccién, carga inmediata.

SUMMARY

Introduction: Dental implants places in dental fresh sockets, have a variable success according to
different authors, between 92,7% and 98%. Its principle indication is to substitute teeth admitting
dental extraction. Its principle advantage is a shorter time of treatment up to loading of the prosthesis,
also it avoids a second surgery and improves the healing process. As an inconvenient we remark,
the need for guided tissue regeneration.

Material and method: 60 dental implants (Naturactis from Euroteknika Groupe, Sallanches — Francia)
were placed immediate after dental extraction with a clinical protocol. 33 patients were included in
this study, based on some inclusion criterias. We analyzed clinical aspects like (age, gender, toxic
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habits), surgical aspects (insertion torque, periodontal evaluation, ostell stability measure), radiology
(crestal alveolar resorption). All these cases were analyzed during 10 months. Mucoperiostical flaps

were avioded in all cases.

Results: All dental implants placed, achieved at least 35 NM after placed, as well a >63 ISQ measured
with Ostell. The surgical protocol was approved by surgeons. 4 of all the implants placed failed in
the early stages (<1 month). We verify no crestal bone loss in the first 6 months after the implants
were placed. Healing and post surgical procedures were correct without any complication described.

KEY WORDS: Dental implants, inmediate dental implants, inmediate load.
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INTRODUCCION

La colocacién de implantes inmediatos postextraccion
dental es una técnica desarrollada en los ultimos 20
afios (1-8). Esta técnica surge en base a las crecientes
necesidades de acortar los tratamientos implantolo-
gicos por un lado y, por otro lado, evitar la atrofia de
las estructuras alveolares y mantener la mayor inte-
gridad posible de tejido duro y blando en el proceso
alveolar, tendente a disminuir en volumen después de
la extraccion dental. Esta técnica se encuentra intima-
mente relacionada con la aplicaciéon de técnicas de re-
generacion tisular, para compensar los espacios exis-
tentes entre el lecho aleveolo-implantolégico y el propio
implante evitando asi la migracién de células epitelia-
les a esta zona vy, por tanto, interfiriendo en el proceso
de osteointegracién (9-14). Este procedimiento tiene sus
limitaciones, indicaciones y contraindicaciones como
cualquier otro, siendo necesario un volumen éseo re-
sidual minimo tanto por vestibular/palatino del implan-
te, como del hueso sano apical a éste (15, 16).

La colocacién de implantes dentales postextracciéon ha
supuesto una técnica mas entre los numerosos avances
de la implantologia actual y son numerosos los articu-
los publicados que demuestran la predictibilidad de la
técnica como la seguridad de la misma con unas tasas
de éxito similares a los casos quirirgicamente tratados
de forma diferida, tal y como publica Chen (17, 18).

El grado de satisfaccién de los pacientes tras aplicar
esta técnica es evidente, puesto que acortamos sus-
tancialmente el tiempo de tratamiento. Esta técnica
debe realizarse de una manera meticulosa y de una
forma precisa e indicada, puesto que no esta exenta
de complicaciones, en especial, cuando ésta no es rea-
lizada correctamente, siendo la causa mas comun de
fracaso la infecciéon del proceso alveolar, que condu-
ce, en la mayoria de los casos, a una pérdida del im-
plante dental.
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HIPOTESIS Y OBJETIVOS

Los implantes Naturactis tienen una morfologia y un
disefio macro y micromecéanico que favorece la posi-
cién y la estabilizacién del implante en el alveolo den-
tal, especialmente postextraccién, de forma similar a
otros procedimientos convencionales. Las caracteris-
ticas del protocolo quirtrgico simplifica el procedi-
miento favoreciendo la instalacién del implante, y por
lo tanto, favoreciendo el minimo traumatismo del teji-
do periodontal y haciendo que el sistema permita un
minimo traumatismo periodontal.

Los objetivos del presente estudio fueron los siguien-

tes:

— Evaluacién del grado de estabilidad primaria tras
la colocacién del implante.

— Evaluacién del grado del éxito del implante Natu-
ractis en el periodo de 6-12 y 18 meses tras su co-
locacién.

— Anadlisis del tejido periodontal circundante a la co-
locacién del implante.

— Estudiar el grado de aparicién de periimplantitis
tras la colocacién de los implantes.

— Evaluar el grado de satisfaccién del profesional con
el manejo clinico del implante asi como de su pro-
tocolo quirtrgico.

MATERIALY METODO

Se realizé un estudio clinico longitudinal prospectivo
con una muestra poblacional de 60 implantes dentales
Naturactis en un total de 33 pacientes, en base a unos
criterios de inclusién y exclusién médicos y dentales.

El tamafio muestral inicialmente fue de 60 implantes
Naturactis colocados postextraccién. La seleccién de
la muestra fue una aproximacién puramente clinica, a
fin de evaluar estadisticamente los datos obtenidos y



Ripollés de Ramoén ], Gomez Font R, Bascones-Ilundain C, Bascones-Ilundain J, Bascones-Martinez A

Estudio clinico de los implantes dentales naturactis en postextraccién dental

analizarlos desde un punto de vista clinico, con el fin
de aumentar la muestra en préximos estudios, si éste
fuera positivo.

Los pacientes firmaron un consentimiento informado
del proceso médico asi como la informacién de la in-
clusién en un estudio clinico de investigacién.

Los pacientes participes del estudio fueron selecciona-
dos de forma voluntaria de clinicas privadas de Madrid.

El estudio clinico fue aprobado por el comité ético de
evaluacién e investigacién del Hospital Clinico San
Carlos de Madrid el 11 de Julio de 2012 con el cédigo
CP CI 12/268E.

Se establecieron unos criterios de inclusién y exclu-
sion al estudio que se describen a continuacién.

— Criterios de inclusion:

* Sexo:Indiferente.

* Rango de edad: 18-65 afios.

* Conservacion del estado de salud general.

» Criterio clinico de extraccién de un diente del
intervalo 15-25, 35-45 en ausencia de signos de
infeccién dentoperiodontal asi como de los cri-
terios e indicaciones propias de la técnica de
colocacién de los implantes inmediatos postex-
traccioén, entre las que destacamos:

— Almenos 1 mm de hueso por vestibular o pa-
latino en el proceso alveolar donde va colo-
cado el implante dental.

— Hueso sano minimo apical al diente extraido
y por tanto en la futura zona de colocacién
del implante de al menos 3-5 mm.

— Ausencia de infeccién.

Tratamiento con amoxicilina clavulanico 875/125

mg cada 8 horas durante una semana, comenzando

el tratamiento 2 dias antes de la intervencién.

— Criterios de exclusion:

* Pacientes polimedicados (mas de tres farmacos)
o farmacos que influyan en el metabolismo de
la regulacién ésea (bifosfonatos).

» Alergias de cualquier tipo.

* Pacientes embarazadas o en periodo de lactancia.

* Ingesta de farmacos que puedan alterar los pa-
rametros de coagulacién y/vit K.

* Consumo de mas de 10 cigarrillos/dia.

* Sindromes discrasicos.

* Procesos psiquiatricos.

» Alcoholismo o ingesta de alcohol en periodo in-
ferior a 7 dias.

Enrelacién a los criterios establecidos para la coloca-
cién del implante, se establecieron como necesarios:
la presencia de uno o mas dientes en la arcada supe-
rior o inferior entre las posiciones comprendidas en-
tre ambos premolares susceptibles de ser extraidos
por distintas causas (enfermedad periodontal, fractu-
ra radicular, reabsorciones radiculares externas o in-
ternas, imposibilidad de tratamientos endodénticos o
fracasos de los mismos).

Metodologia y técnica quirdrgica

Una vez incluido el paciente objeto de estudio se pro-

cedieron a los siguientes pasos:

— Consentimiento informado.

— Ortopantomografia.

— Confeccién de un bloque de godiva (se grabaran
las iniciales del paciente).

— Realizacién de una radiografia periapical ajustada
con el bloque de godiva confeccionado (Figura 1).

— Fotografia inicial.

Técnica quirirgica

El procedimiento quirirgico aplicado para la extrac-
cién serd el de una cirugia lo mas atraumatica posible,
conservando la estructura ésea periodontal con la
mayor integridad posible. Se realizard un cureteado
alveolar a fin de encontrar un sangrado del lecho al-
veolar. Una vez realizada la exodoncia, se procedié a
la colocacién del implante dental Naturactis de co-
nexioén interna siguiendo la secuencia de fresado del
fabricante. En el caso de existir una discrepancia en-

Fig. 1: Confeccién del bloque de godiva.
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tre el implante y el espacio alveolar superior a 1 mm
la colocacion del implante serd realizada de forma in-
mediata a la exodoncia y con un torque minimo de 35
Nmec. En caso de no ser alcanzada esta estabilidad, no
entraria el caso dentro del estudio. Una vez colocado
el implante, mediremos la estabilidad del mismo me-
dida con Ostell y anotado su valor en valores ISQ (Fi-
gura 2).

El implante se coloca con un tornillo de cicatrizacién,
de altura minima necesaria para que éste se encuentre
expuesto y permita posteriores mediciones con Ostell.

La ausencia de estabilidad primaria superior a 35 Nm,
la existencia de infeccién alrededor del espacio alveo-
lar, asi como de granuloma o fistula actuarian como
criterios de exclusién absolutos del procedimiento.

Se requiere la existencia de un minimo de 3 mm de
hueso alveolar sano apical a la colocacién del implan-
te asi como un minimo de 1 mm de espesor 6seo en
las tablas vestibular y palatina (Figuras 3 y 4).

Una vez colocado el implante medimos tanto el torque
de insercién como la estabilidad con Ostell y realiza-
mos una radiografia periapical con técnica paralela,
utilizando el bloque de godiva inicialmente confeccio-
nado a fin de poder controlar la evolucién crestal con
la misma proyeccién en las sucesivas visitas. Por ulti-
mo, realizamos una fotografia similar a la inicial en este
momento, con el implante colocado y con el tapén de
cicatrizacién colocado (Figura 5).

Los pacientes se trataron con amoxicilina/acido clavu-
lanico 500/125 mg a razén de 1 comprimido cada 8
horas durante una semana asi como farmacos analgé-

Fig. 2: Medicién estabilidad con Ostell y smartpeg.
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Fig. 3: Radiografia periapical con bloque de godiva.

Fig. 4: Colocacion de implantes naturactis postextraccién con torni-
llo de cicatrizacion.

Fig. 5: Fotografia a los 7 dias de la intervencidn.
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sicos antiinflamatorios durante las primeras 24-48 h.
Se recomendo el uso de clorhexidina 0,20% de forma
topica durante 15 dias.

A los 7 dias se cita al paciente para retirar la sutura,
realizar una medicidén de la estabilidad con Ostell, rea-
lizar una radiografia periapical. Estos procedimientos
se repiten a los 2, 4 y 6 meses, momento en el que se
comienza la rehabilitacién del caso.

RESULTADOS

En relacién a las variables clinicas, las clasificaremos
en variables relacionadas con el sexo, la edad y los ha-
bitos toxicos. Un total de 60 implantes dentales
Naturactis se colocaron en 33 pacientes, de los cuales
12 eran varones y 21, mujeres (Grafico 1). Mas del 50%
de los pacientes tenian una edad superior a los 54 afios;
el siguiente grupo de edad mas prevalente fue el del
rango comprendido entre los 30 y 42 afios (Grafico 2).

Un 80% de los implantes colocados fueron implanta-
dos a nivel maxilar mientras el 20% a nivel mandibu-
lar (Grafico 3). Un 7% de nuestra poblacion refirié fu-
mar (<10 cigarrillos/dia) (Grafico 4). De los 60
implantes colocados, 4 fracasaron y fueron retirados;
de los 4 implantes fracasados, 3 lo hicieron de forma
precoz o inmediata (<30 dias) y uno de ellos lo hizo a
los 70 dias (Gréafico 5). Asimismo destacar que el fra-
caso de 3 de ellos fue a nivel maxilar y el otro a nivel
mandibular. A los tres meses del fracaso se repitio la
colocacién de los 4 implantes y todos fueron carga-
dos, con éxito, a los seis meses.

El didmetro mas utilizado de los implantes fue de pla-
taforma regular de 4 mm con mas de la mitad de los
casos seguido de la plataforma de diametro 3 mm (35%)
y el resto de plataforma ancha de 5 mm (Grafico 6).

En relacidn a la estabilidad primaria de los implantes
colocados fue, en todos ellos (100%), superior a 35 Nm
v la estabilidad medida con Ostell tuvo unos rangos ini-
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Graf. 1: Distribucién de la poblacién por sexos.

Graf. 3: Distribucién de la arcada de colocacién de los implantes.

43-56 -
30-42 _ w Series|
18-30 -

(; 5 10 15 20

no

w Series|

si

0 10 20 30 40

Graf. 2: Distribucién de la poblacién por rangos de edad.

Graf. 4: Habitos téxicos. Fumadores.
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Graf. 6: Didmetro de los implantes utilizados.

ciales comprendidos entre 64 ISQ y 92 ISQ; la tenden-
cia de estos valores fue a disminuir en la medicién del
segundo mes de forma leve, volviendo a incrementar
dicho valor en la medicién del cuarto mes y se estabi-
lizé en el sexto mes sin variacioén significativa en estas
dos ultimas.

Cabe destacar que, a 12 meses vista del estudio, no
hubo fracaso de la carga protésica en ninguno de los
casos tratados. Todos fueron dados de alta con éxito.

DISCUSION

La ventaja méas importante de los implantes colocados
de forma inmediata postextraccién, es la menor dura-
cién del tiempo total del tratamiento; también caben
destacar otras, tales como la disminucién del nimero
de procedimientos quirturgicos, asi como la menor
exposicién a fairmacos en una tnica sesién (1, 5, 19-21).
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Por el contrario, en miultiples casos nos vemos obliga-
dos a utilizar sustitutos éseos y técnicas de regenera-
cioén tisular guiada a fin de mejorar la integridad del
proceso periodontal. La tasa de éxito conseguida con
este tipo de implantes es similar a la obtenida con los
implantes colocados convencionalmente tras la colo-
cacién de los mismos esperando el tiempo de cicatri-
zacion postexodoncia (1, 2, 23-25).

Tal y como sefiala la literatura, esta técnica requiere
de un meticuloso procedimiento quirurgico, asi como
de cumplir unas correctas indicaciones clinicas, ta-
les como la estabilidad primaria, ausencia de infec-
cién activa, suficiente espesor éseo crestal periim-
plantario como las mas relevantes. Esta técnica no esta
exenta de complicaciones, siendo la mas frecuente la
infeccion postoperatoria que puede conducir a la pér-
dida del implante (3-7).La mayoria de los autores con-
sideran que el requisito clinico de mayor importan-
cia para conseguir éxito en este tipo de técnica se
basa en la obtenciéon de un alto torque de insercién
del implante. Se considera que medidas superiores a
35 Nm de insercién y valores superiores a 65 ISQ
(Ostell) son adecuadas para obtener éxito en esta
técnica (12, 15-17).

La mayoria de los autores revisados coinciden en evi-
tar en la medida de lo posible levantar un colgajo mu-
coperidstico enla zona de colocacién del implante, de-
bido a la reabsorcién 6sea que ésta produce debido a
la a alteracién de la estabilidad y nutricién del hueso
subyacente. Blanco y cols. (26), observaron, menor re-
absorcién de la tabla vestibular en implantes coloca-
dos con cirugia sin colgajo (0,8 mm) que con colgajo
(1,3 mm). Por tanto, la desinsercién del periostio tiene
un papel vital en el modelado del alveolo después de
una extraccién debido a que puede originar una re-
absorcién osteoclastica aumentada. Hay que destacar
el papel del grosor de la table vestibular a la hora de
colocar implantes inmediatos postextraccién. Chen y
cols. (17, 18). Constataron reabsorciones marcadas in-
cluso de 3 veces superiores en aquellos implantes in-
mediatos postextraccion (IPOX) con paredes finas in-
feriores a 0,5 mm.La predictibilidad del mantenimiento
de la estética después de la colocacién de estos im-
plantes a sido poco estudiada y no tenemos suficien-
tes datos.

CONCLUSIONES

La colocacién de implantes inmediatos postextraccién,
sin ser una opcién carente de inconvenientes, demues-
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tra ser una gran alternativa en gran parte de las situa-
ciones clinicas, en las que es necesario la extraccién
dental.

Los implantes Naturactis, demostraron una gran esta-
bilidad primaria de insercion, requisito indispensable
para la colocacién de IPOX asi como factor clave en la
predictibilidad de su éxito.

Los valores medidos en unidades ISQ con Ostell obte-
nidos, fueron altos; todos ellos con valores iniciales
superiores a 63 ISQ.

No se observaron complicaciones inmediatas o diferi-
das en ningun caso a excepcién de la pérdida de 4
implantes de forma temprana por infeccién del lecho
alveolar. Ningun implante fracasé después de la carga
protética.

Los estudios radiolégicos iniciales, constatan un man-
tenimiento e integridad 6sea crestal a 12 meses vista,
en parte condicionado porque ningun caso refirié des-
pegamiento mucoperidstico en su intervencién.

Los datos evaluados a 6 meses vista son satisfactorios
en base a la insercion, estabilidad y manejo del proto-
colo quirdrgico para la colocacién del implante; seria
conveniente ampliar el estudio con otros de mayor ta-
mafio muestral y de forma comparativa con otros sis-
temas de implantes.
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